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PSIA „Ādažu slimnīca”

Augstas klases ultrasonogrāfa piegāde PSIA “Ādažu slimnīcai”

(Iepirkuma identifikācijas Nr. PSIA Ādažu slimnīca 2016/1)
iepirkuma komisijas sēdes

PROTOKOLS Nr. 1-12/2016-3
Ādažos

Laiks: 2016. gada  6. septembrī pulksten 10:00
Vieta: Gaujas iela 13/15, Ādaži, PSIA „Ādažu slimnīca”
Sēdē piedalās:

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: 



Pēteris Pultraks

Iepirkuma  komisijas locekļi:




Dace Dolbe










Georgs Mērpolis

(Komisijas izveides pamats: PSIA „Ādažu slimnīca” 04.01.2016. rīkojums Nr.1.-3/22-1)
Iepirkums: „Augstas klases ultrasonogrāfa piegāde PSIA „Ādažu slimnīcai”
Darba kārtībā:
1. Piedāvājumu vērtēšana iepirkumā.
Darba gaita:

1. P.Pultraks atgādina, ka noteiktajā termiņā piedāvājumu bija iesnieguši 3 pretendenti:
	Nr.
	Pretendents 
	Pretendenta piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN

	1.
	SIA ,,Arbor Medical Korporācija”


	84900,00

	2.
	SIA ,,A.Medical”

	64900,00

	3.


	SIA ,,NMS Elpa’’
	64000,00


2. P.Pultraks ziņo, ka SIA ,,Arbor Medical Korporācija” un SIA ,,NMS Elpa” sniegtie skaidrojumi tika nosūtīti VID-am atzinuma sniegšanai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 48.panta trešajā daļā noteiktajam.
3. P.Pultraks ziņo, ka š.g. 27.jūlijā ir saņemts VID atzinums.

4. Komisija iepazīstas ar VID atzinumu par SIA ,,Arbor Medical Korporācija” un SIA ,,NMS Elpa” darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmju neatbilstību/atbilstību.
5. Komisija konstatē, ka VID savā atzinumā ir norādījis, ka SIA ,,Arbor Medical Korporācija” un SIA ,,NMS Elpa” darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme laika periodā no 2015.gada jūnija līdz 2016.gada februārim ir uzskatāma par atbilstošu to veiktajai saimnieciskajai darbībai.
Komisija nolemj, ka, ņemot vērā VID atzinumā pausto, kā arī pretendentu piedāvājumos un skaidrojumos iekļauto informāciju, nav pamata uzskatīt, ka kāda pretendenta piedāvājums būtu atzīstams par nepamatoti lētu darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likmju noteikšanas dēļ uzņēmumā. Komisija lemj turpināt izvērtēt visu pretendentu - SIA ,,Arbor Medical Korporācija”, SIA ,,A.Medical” un SIA ,,NMS Elpa” piedāvājumus.
6. Komisija pārbauda SIA ,,Arbor Medical Korporācija”, SIA ,,A.Medical” un SIA ,,NMS Elpa” tehniskos piedāvājumus un secina:

6.1. SIA ,,Arbor Medical Korporācija” tehniskais piedāvājums pilnībā atbilst nolikuma prasībām.

Komisija nolemj turpināt izvērtēt pretendenta SIA ,,Arbor Medical Korporācija” piedāvājumu.

6.2. SIA ,,A.Medical” tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām. Neatbilstības konkrētos tehnisko prasību punktos skatīt zemāk pievienotajā tabulā: 
SIA ,,A.Medical” tehniskā piedāvājuma neatbilstību tabula

	prasību punkts tehn. specifikācijās
	Prasība
	Piedāvājums

	1.1.
	Jauna pilnīgi digitāla Premium klases ultrasonogrāfijas iekārta ar ne mazāk kā 4 000 000 digitāliem apstrādes kanāliem;
	Ražotājs nav norādījis

	1.2.
	LCD krāsu monitors, ne mazāks kā 21,5 collas (54,6 cm) uz "kājiņas" ar iespēju mainīt novietojuma augstumu, pagriežams uz visām četrām pusēm neatkarīgi no kontrolpaneļa;
	LCD krāsu monitors, 19 collas (Izmeklējuma attēkla lielums atbilst 21,5 collu monitoram) uz "kājiņas" ar iespēju

mainīt novietojuma augstumu, pagriežams uzvisām četrām pusēm neatkarīgi no kontrolpaneļa;

	1.5.
	Funkciju parametru kontrole ar vismaz 12 collu pieskārienjūtīgu ekrānu;
	Funkciju parametru kontrole ar 11,4 collu pieskārienjūtīgu ekrānu

	1.8.
	Viegli pārvietojama un fiksējama, svars ne vairāk kā 110kg
	Viegli pārvietojama un fiksējama, svars 130 kg

	1.9.
	Pacientu datu ievadīšana pieejama gan uz pieskārienjutīgā ekrāna, gan ar izvelkamo klaviatūru
	Pacientu datu ievadīšana ar izvelkamo klaviatūru

	7.1.
	Viendabīgu" kristālu sektoriālā zonde vismaz robežās no 1,0-5,0 MHz
	"Viendabīgu" kristālu sektoriālā zonde PST-25BT obežās no 1,8-4,2 MHz

	7.2.
	"Viendabīgu" kristālu endovaginālā zonde vismaz robežās no 3,0-10,0 MHz, skata leņķis ne mazāk kā 160⁰
	"Viendabīgu" kristālu endovaginālā zonde PVT-781VT7 robežās no 4,0-9,0 MHz, skata leņķis 160°

	7.3.
	Lineārā zonde robežās no 3,0-12,0 MHz
	Lineārā zonde PLT705BT robežās no 4,8-11,0 MHz

	7.4.
	"Viendabīgu" kristālu konveksa zonde robežās vismaz 1,0-5,0 MHz
	"Viendabīgu" kristālu konveksa zonde pvt-375 bt robežās vismaz 1,9-6,0 MHz

	7.5.
	Lineārā zonde robežās no 5,0-18,0 MHz
	Lineārā zoned PLT-1204BT robežās no 7,0-14,0 MHz


Komisija vienbalsīgi nolemj izslēgt no turpmākās vērtēšanas pretendentu ,,A.Medical”, pamatojoties uz tā neatbilstību nolikuma 29. punktam.
6.3. SIA “NMS Elpa” tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām. Neatbilstības konkrētos tehnisko prasību punktos skatīt zemāk pievienotajā tabulā:
SIA “NMS Elpa” tehniskā piedāvājuma neatbilstību tabula

	prasību punkts tehn. specifikācijās
	Prasība
	Piedāvājums

	1.1.
	Jauna pilnīgi digitāla Premium klases ultrasonogrāfijas iekārta ar ne mazāk kā 4 000 000 digitāliem apstrādes kanāliem;
	Atbilst klīniskajām prasībām 67392 apstrādes kanāli

	1.3.
	Iekārtai jāatbalsta zonžu frekvences līdz 20 MHz
	Atbilst klīniskajām prasībām un izvēlēto zonžu diapazoniem, Frekvenču diapazons 1.0-18.0 VlHz

	1.6.
	Vadības panelis ar maināmu augstumu vismaz 25 cm robežās, un rotāciju vismaz 180 grādu robežās no centra uz abām pusēm tā ērtākai novietošanai atkarībā no izmeklējuma;
	Vadības panelis ar maināmu augstumu no 85-100 cm, rotācija pa labi 38° robežās no centra, pa kreisi 38° robežās no centra.

	1.8 .
	Viegli pārvietojama un fiksējama, svars ne vairāk kā 110kg
	Viegli pārvietojama un fiksējama, svars 160 kg

	1.10.
	Darba laikā iekārtas skaļums ir 35-45 dB, kas ir bibliotēkai atbilstošs skaļums
	Darba laikā iekārtas skaļums ir 48-50 dBA

	2.9.
	Skanēšanas kadru frekvence 2D režīmā ne mazā kā 2'800 kadru/sek
	Skanēšanas kadru frekvence 2D režīmā līdz pat 1000 akustiskajiem kadriem sekundē

	3.3.
	Reālā laika un "iesaldēto" attēlu palielinājums vismaz 16 reizes
	Reālā laika, "iesaldēto", klipu, duālā ekrāna attēlu attēlu palielinājums līdz pat 10x, papildus pieejams HD Zoom, kas interesējošo apgabalu palielina ar paaugstinātu detaļu izšķirtspēju un kadru ātrumu.

	3.9.
	Automātiska doplera frekvences pielāgošana, mainot krāsu loga dziļumu
	Doplera režīmā lietotājam maināmau neatkarīgu 4 frekvenču izmantošana, lai iegūtu optimālo izvēliattēla izšķirtspējā, penetrācijā un jutīgumā.

	7.1.
	"Viendabīgu" kristālu sektoriālā zonde vismaz robežās no 1,0-5,0 MHz
	Hanafv lens zonžu lēcas tehnoloģija, sektoriālā zonde 4Vlc, frekvenču robežas no 1,0-4,5 MHz

	7.2.
	"Viendabīgu" kristālu endovaginālā zonde vismaz robežās no 3,0-10,0 MHz, skata leņķis ne mazāk kā 160⁰
	endovaginālā zonde MC9-4, frekvenču robežas 4,0-9,0 MHz, skata leņķis 176°

	7.4.
	"Viendabīgu" kristālu konveksa zonde robežās vismaz 1,0-5,0 MHz
	Hanafv lens zonžu lēcas tehnoloģija, konveksa zonde 4Clc, frekvenču robežas no 1,0-4,5 MHz

	7.5.
	Lineārā zonde robežās no 5,0-18,0 MHz
	Lineārā zonde 18L6 HD, augstākās kvalitātes attēla zonde, jūtīgo element skaits 576, frekvenču diapazons 5,5-18,0 MHz

	7.6.
	Ne mazāk kā četru aktīvu zonžu pieslēgums vienlaicīgi
	3 aktīvu zonžu pieslēgumi, kas atbalsta beztapiņu zonžu tehnoloģiju, 6 zonžu turētāji


Komisija vienbalsīgi nolemj izslēgt no turpmākās vērtēšanas pretendentu SIA ,,NMS Elpa”, pamatojoties uz tā neatbilstību nolikuma 29.punktam.

7. Komisija pārbauda SIA ,,Arbor Medical Korporācija” finanšu piedāvājumu. Komisija secina, ka SIA ,,Arbor Medical Korporācija” finanšu piedāvājums pilnībā atbilst nolikuma prasībām, tajā nav konstatējamas aritmētiskās kļūdas, piedāvātā cena atbilst pasūtītāja budžeta iespējām un iepriekš veiktajām prognozēm par iespējamo līgumcenu.
8. Komisija atbilstoši nolikuma 41.1..punktā noteiktajam kritērijam vienbalsīgi nolemj piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA ,,Arbor Medical Korporācija” (reģ Nr.: 40003547099) par kopējo summu 84900,00 Euro bez PVN.
9. Komisija uzdod Dacei Dolbei veikt pretendenta SIA ,,Arbor Medical Korporācija” pārbaudi Elektronisko Iepirkumu Sistēmā (EIS) saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39¹.panta prasībām. 
Izvērtējot saņemtās izziņas, komisija konstatē, ka attiecībā uz pretendentu SIA ,,Arbor Medical Korporācija” nav tādu apstākļu, kuru dēļ tas būtu jāizslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.
Komisija  vienbalsīgi nolemj:

1. Slēgt līgumu ar SIA,, Arbor Medical Korporācija”;
2. Informēt visus pretendentus par pieņemto lēmumu;
3. Ievietot publikāciju par iepirkuma rezultātiem IUB un ĀND mājaslapās.
Pielikumā:

1. VID atzinums Nr. no 27.07.16. uz 1 lpp.
2. E-izziņa Nr.30962026-5205397 par nodokļu nomaksas statusu no 06.09. 16. uz 1 lpp.
3. E-izziņa Nr.0962026-5205393 par iepirkumus regulējošajos normatīvajos aktos paredzētajiem pārkāpumiem no 06.09. 16. uz 1 lpp.
4. E-izziņa Nr.30962026-5205395 par iepirkumus regulējošajos normatīvajos aktos paredzētajiem pārkāpumiem no 06.09. 16. uz 1 lpp.
5. E-izziņa Nr. 30962026-5205390 par iepirkumus regulējošajos normatīvajos aktos paredzētajiem pārkāpumiem no 06.09. 16. uz 1 lpp.
6. E-izziņa Nr. 30962026-5205396 par likvidācijas, maksātnespējas un saimnieciskās darbības apturēšanas procesiem no 06.09. 16. uz 1 lpp.
Sēdi slēdz:

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst.11:00

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: 



Pēteris Pultraks

Iepirkuma  komisijas locekļi:




Dace Dolbe










Georgs Mērpolis
Iepirkuma komisijas sēdi protokolē:




Dace Dolbe

